Agotnes g
Int. Forskrift om utfgrelse av arbeid (Best nr. 703) og Forskrift om administrative T ss 31553t

Attest for periodisk sakkyndig kontroll

KONTROLLRAPPORT
Maskingruppe: P1, P2 og P3 - Personlgfter

ordninger(Best nr. 706)

GANTIC

SALG « SERVICE « OPPLARING
Postboks 98. 5346 Agotnes
Nz 5363 nes

E-post post@gantic.no
wwwganticno  ATS-038

FIRMA/EIER KONTAKTPERSON
Statnett SF Rune Ringen
AVD./STED TELEFON: TELEFAX:
Faberg trafo 95429722
ADRESSER: E-POST:
PB 4904 Nydalen 0423 Oslo rune.ringen@statnett.no
SAK VIRKSOMHET: SERTIFISERINGSORGAN:
Gantic AS ASAS
SAK VIRKSOMHET AVD. KONTROLL@ZR
Kjell Hylander
FABRIKAT: MODELL: SERIENR: INTERNNR: ARSMODELL: TIMETELLER:
Nifty 120TAC 04-5904 | - 1998
0: OK 1: Merknad, ingen etterkontroll 2: Feil rettes, krever dokumentasjon/etterkontroll 3: Anbefalt bruksforbud, krever dokumentasjon/ etterkontroll
-2 lkke aktuell U= Utbedret
1.0 Dokumentasjon/merking [OHN [4.5 Annet | -1 | [7__ Forbrenningsmotorer  [[EIY
3 Sote ontolappor [0 || [B Pdraulik 0 e —
1.3 Dokumentert vedlikehold | 1 g; gﬁ:ﬁ;‘zggiz;fppe/”ede 8 7.3 Eksos/Lekkasjer :
1.4 Annet - 53 Sylindere 0 7.4 Annet =
2 Ramme/understell Il (5.4 Diverse ventiler - 8  Sikkerhetskomponenter {OcRY
2.1__Hjul/ Hjuloppheng/ Belter 0 5.5 Slanger/Rgr/Koblinger 1 8.1 Merking 0
2.2 Bremser 0 5.6 Hydrauliske motorer 0 8.2 Ngdsenk/-sving/-stopp 0
2.3 Stetteben/Pothole 0 5.7 Hydraulisk svivel - 8.3 Lyd-/Lyssignaler
2.4 Ramme/Fundament/Svingkr. | O 5.8 Innfestinger 0 8.4 Klembeskyttelse -
2.5 Annet - 5.9 Annet - 8.5 Water/Nivellering/Tiltvakt | O
3__ KurviPlattform 0-3 U NEEE 0-3 U [IERRAL -
3.1 Rekkverk 0 6.1 Batterier/Ladning - 9  Funksjonskontroll 0-3 U
3.2 Klemsikring 0 6.2 Nett — 240V/400V 0 9.1 Styrefunksjoner 0
3.3 Bunn 0 6.3 Motorer 0 9.2 Bom opp/ned-ut/inn-sving | 0
3.4 Innfesting/Transportsikring | 0 6.4 Hovedreguleringer 0 9.3 Kjering fremover/bakover | -
3.5 Port/Lukking 0 6.5 Mangverpanel oppe/nede | O 9.4 Belastning-/momentprgve | 0
3.6 Utskyt/Sving/Lasing - 6.6 Brytere/Fotpedal 0 9.5 Malt kapasitet — kg 200
3.7 Feste for sele/ngdline 0 6.7 Kabler/Kabelbane 0 9.6 Malt utlegg/hgyde - cm
3.8 Annet = 6.8 Lysutstyr 0 9.7 Annet - |
4 __BOMMER/ISAKSER m 6.9 _Slepering = 10__Generelt 0-3 U
4.1 Sveiser/Sprekker 0 6.10 Annet - 10.1 Smering iht. skiema 0
4.2 Innfesting 0 10.2 Sikkerhetsmessig renhold | O
4.3 KjederMire - 10.3 Servicebulletin/innkalling | 0
4.4 Glideklosser 0 10.4 Annet -
MERKNADER/KOMMENTARER Side 1 av 1 UTBEDRET DATO
1.3 lkke forevist.
5.5 Sprekker i ytre kappe pa div. hyd. slanger.
BRUK ANBEFALT JAX] NEI[]
MANGLER UTBEDRET: KONTROLLDATO: 03.01.2019 | KONTROLL NR NESTE KONTROLL
SIGN: FAGLEDER EL BEMYNDIGET 15797 03.01.2020
/{c// ////[MBZI’ KUNDEKVITTERING

Integritet- / taushetserklaering ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontroller far informasjon om tekniske- fforretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfgrer
og oppdragsgiver. Informasjoner skal ikke hindre at kontrollar kan utfare sin kontroll i.h.t. forskrift nr. 703 §13-4 og forskrift 706 §8-6 med faglig integritet. Kontrollskjemaet er etter underskrifter en

bekreftelse pa dette av begge parter.

Rev. 1, 01.01.2016




